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ROPS.II1.K.510.7.2020

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zakup Srodkéw ochrony indywidualnej oraz sprzetu w zwigzku z COVID-19 na
potrzeby instytucji pomocowych z terenu wojewddztwa lubuskiego w ramach projektu partnerskiego, pt.
»Kooperacja - efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej Il Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki | edukacji, Dziatania 2.5 Skuteczna pomoc spofeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwdj na lata 2014-2020 wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Przedmiot zamowienia obejmuje zakup i dostarczenie $rodkow ochrony indywidualnej oraz sprzetu na miejsce
wskazane przez Zamawiajaceqgo.

Zamawiany asortyment, ktory bedzie wykorzystywany przez Zamawiajacego podczas zwalczania COVID-19 musi
speinia¢ pozostate wymagania w zakresie jakosci i standardow bezpieczenstwa okreélonych w przepisach UE,
w tym w wytycznych Ministerstwa Zdrowia opublikowanych pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-
19.

Zamowienie obejmuje srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet wedtug ponizszego zestawienia:

Lp. Nazwa asortymentu Jednostka miary llos¢ Uwagi
a b c d e
1. | Maseczki ochronne jednorazowe sztuka 58890
2. | Przytbice ochronne sztuka 1365
3. | Fartuchy ochronne sztuka 29046
4. | Kombinezony ochronne sztuka 6538
5. | Rekawiczki jednorazowego uzytku [ shze  |noEmanM - 000 op.
(1 opak.= 100 szt.) Rozmiar L — 2073 op.
i . . sztuka 486
6. | Plyn do dezynfekcji powierzchni (1szt. =5L)
7. | Maty dezynfekcyjne sztuka 10
8. | Maseczki wielorazowe/ochronne z filtrem sztuka 1100
: . opakowanie 144
9. | Ochraniacze na obuwie (1 szt. = opak. 100 szt.).
) sztuka 1764
10. | Plyn do dezynfekcji rak (1szt. =1L)
11. | Gogle ochronne sztuka 300
12. | Termometry bezdotykowe sztuka 52
13. | Lampa bakteriobojcza sztuka 4
Ozonator wraz z materiatem
14. | eksploatacyjnym sztuka <
Zamg%awnac_z z materiatem salilka 38
15. | eksploatacyjnym

Ad.1

Maseczki ochronne jednorazowe

Maseczki medyczne (chirurgiczne). Wykonane z trojwarstwowej wiokniny, wigzane z tytu na troki lub posiadajace
gumke umozliwiajacq zalozenie maseczki o uszy. W czesci $rodkowej maja posiadaé zaktadki (harmonijka)
umozliwiajace dopasowanie maseczki do ksztaltu twarzy — zakrycie nosa, ust i brody. W jednej krawedzi majg
posiada¢ wzmocnienie umozliwiajace dopasowanie maseczki do nosa zapewniajace szczelnos¢ przylegania.
Rozmiar wyrobu ,na ptasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm.
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Maseczki chirurgiczne powinny spetia¢ nastepujace wymagania:
e  zgodnos¢ z normami:
o PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN
14683:2005);
* deklaracja zgodnosci na zgodno$¢ z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego
2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych
(Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodnosci z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja
zgodnosci z wymaganiami rozporzadzenia (UE) 2017/745;
e oznakowanie znakiem CE.

Ad. 2

Przytbice

Folia poliestrowa APET trojwarstwowa w ukladzie ABA. Wyposazone w elementy umozliwiajace dopasowanie do
obwodu glowy uzytkownika, wykonane z materiatow niepalnych. Wspdlczynnik przepuszczania $wiata — nie mniej
niz 74,4 %. Zapewniajace ochrong przed rozbryzgami cieczy zgodnie z PN-EN 166:2005 (7.2.4). Wykazujace
odporno$¢ na podwyzszong temperature zgodnie z PN-EN 166:2005 (7.1.5.1). Odporno$é na promieniowanie
nadfioletowe PN-EN 166:2005 (7.1.5.2).

Ad.3
Fartuchy ochronne

Wykonane z widkniny polipropylenowej, stanowiacej bariere dla czastek, o dobrej przepuszczalnosci powietrza.
Wigzane z tytu na troki, rekawy wykonczone gumka, nie toksyczny, nie pylacy.

Fartuchy powinny spefnia¢ nastepujace wymagania:
e zgodnos¢ z normami
o EN 13795-1:2019 - Odziez i obtozenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badan -- Cze$¢ 1:
Oblozenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne (lub odpowiednio EN 13795-1);
o PN EN 13795-2:2019 - Odziez i obfozenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badan -- Cze$¢
2: Odziez dla blokow operacyjnych (lub odpowiednio EN 13795-2);
o PN-EN ISO 22610:2007 - ObtozZenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odziez dla blokow
operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentéw, personelu medycznego
i wyposazenia -- Metoda wyznaczania odpornosci na przenikanie bakterii na mokro ( jest to
norma powofana w normie wskazanej powyzej w lit. a)
o PN-EN ISO 22612:2006 - Odziez chronigca przed czynnikami infekcyjnymi -- Metoda badania
odpornoéci na przenikanie drobnoustrojow na sucho (norma powotana w normach wskazanych
w lit a i b) deklaracja zgodnosci na zgodno$¢ z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny
zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz. U. poz. 211) albo
e deklaracja zgodnosci z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodnosci z wymaganiami
rozporzadzenia (UE) 2017/745;
e oznakowanie znakiem CE.

Ad. 4

Kombinezony ochronne

Zapinany na zamek blyskawiczny. Rekawy z elastyczng silikonowa tasma zabezpieczajaca.

Wykonany z materiatu minimum 1 klasy palnosci. Wykonany z barierowej widkniny polipropylenowej SMS, bez

zawarto$ci lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka. Szwy, potaczenia trwate i rozdzielne
plaskie.

Kombinezony (odziez ochronna) powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
e zgodnos¢ z normami:
o PN-EN 14126:2005 - Odziez ochronna — Wymagania i metody badan dla odziezy chronigcej
przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004);
» deklaracja zgodnosci na zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia UE 2016/425;
* oznakowanie CE.
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Ad. 5

Rekawiczki jednorazowego uzytku

Rekawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe i bezlateksowe. Teksturowane na kofcach palcow dla
zapewnienia lepszej chwytnosci i bezpieczenstwa pracy. Wytrzymate i wygodne w uzyciu. Odporne na
rozrywanie. Pakowane po 100 szt. w opakowaniu.

Rekawice medyczne powinny spehiac nastepujace wymagania:
e zgodnosé z normami;

o PN-EN 455-1:2004 - Rekawice medyczne do jednorazowego uzytku — Czeéé 1: Wymagania
I badania na nieobecnos¢ dziur (lub odpowiednio EN 455 - 1 : 2000);

o PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rekawice medyczne jednorazowego uzytku -- Czesc 2:
Wymagania i badania dotyczace wiasciwosci fizycznych (lub odpowiednio EN 455-
2:2009+A2:2013);

o PN-EN 455-3:2007 - Rekawice medyczne jednorazowego uzytku -- Czeé¢ 3: Wymagania
i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006);

o PN-EN 455-4:2010 - Rekawice medyczne do jednorazowego uzytku -- Czesé 4: Wymagania
i badania dotyczace wyznaczania okresu trwatosci (Iub odpowiednio EN 455-4:2009);

* deklaracja zgodnosci na zgodno$¢ z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego
2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych (Dz.
U. poz. 211) albo deklaracja zgodnosci z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja
zgodnosci z wymaganiami rozporzadzenia (UE) 2017/745;

e oznakowanie znakiem CE.

Ad. 6

Ptyn do dezynfekcji powierzchni

Srodek do mycia i dezynfekcji powierzchni. Nie wymagajacy rozcienczania. Bezpieczny dla powierzchni i nie
pozostawiajacy nieestetycznych sladow po uzyciu. Opakowanie - 5 L.

Srodki dezynfekcyjne jako wyroby medyczne powinny spetniac:
e zgodnos¢ z normami:

o PN-EN 13624:2006 - Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne - llosciowa
zawiesinowa metoda okreslania grzybobdjczego dziatania chemicznych  $rodkow
przeznaczonych do dezynfekcji narzedzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda
badania i wymagania (faza 2, etap 1) (lub odpowiednio EN 13624:2003);

o PN-EN 13727:2012 - Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- llodciowa
zawiesinowa metoda okreslania bakteriobojczego dziatania w obszarze medycznym -- Metoda
badania i wymagania (faza 2, etap 1) ( lub odpowiednio EN 13727:2012);

o PN-EN 14348:2006 - Chemiczne srodki dezynfekcyjne i antyseptyczne — llosciowa
zawiesinowa metoda okreslania pratkobojczego  dziatania  chemicznych  $rodkow
dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym, w tym $rodkow do dezynfekcji narzedzi
- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) (lub odpowiednio EN 14348:2005):

o PN-EN 14561:2008 - Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne — llosciowa nosnikowa
metoda okreslania dziatania bakteriobojczego $rodkéw przeznaczonych do narzedzi
stosowanych w obszarze medycznym - Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) (lub
odpowiednio EN 14561:2006);

o PN-EN 14562:2008 - Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- lloéciowa nosnikowa
metoda okreslania dziatania grzybobojczego lub bojczego wobec grzybow drozdzopodobnych
srodkow przeznaczonych do narzedzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania
i wymagania (faza 2, etap 2) (lub odpowiednio EN 14562:2006);

o PN-EN 14563:2012 - Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- llosciowa nosnikowa
metoda okreslania dziatania pratkobdjczego lub béjczego na pratki gruzlicy chemicznych
srodkow dezynfekeyjnych stosowanych do narzedzi w obszarze medycznym -- Metoda badania
| wymagania (faza 2, etap 2) ( lub odpowiednio EN 14563:2008);

e deklaracja zgodnosci na zgodno$¢ z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego
2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz.
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U. poz. 211) albo deklaracja zgodnosci z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja
zgodnosci z wymaganiami rozporzadzenia (UE) 2017/745;
e oznakowanie znakiem CE.

Srodki dezynfekcyjne jako produkty biobdjcze powinny spefniaé wymagania zawarte w ustawie z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o produktach biobojczych oraz wymagan rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobojczych
(Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiada¢ odpowiednie pozwolenie na obrét oraz posiada¢ wpis
do Wykazu Produktow Biobojczych.

Ad. 7

Maty dezynfekcyjne

Mata skfadajaca sie z gumowej niecki i wymiennego wkfadu tekstylnego odpornego na zagniatanie i absorbujace
zanieczyszczenia stale i ciekle, pozwalajgcym na maksymalne zanurzenie obuwia na glebokost
nieprzekraczajacg 10 mm.

Wyprodukowana zgodnie z polskg norma PN-ISO 1817 o podwyzszonej odpornosci na dziatanie warunkow
atmosferycznych i stabych kwasow.

Ad. 8

Maseczki wielorazowe/ochronne z filtrem

Pdimaska ochronna FFP3 z zaworem wydechowym wielokrotnego uzytku. Zapewniajaca najwyzszy stopien
ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wirusami i bakteriami. Maska odfiltrowujaca 99% zanieczyszczen.
Szczelnie okrywajaca twarz | zapewniajgca swobodne oddychanie.

Potmaski powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e zgodnos¢ z normami:

o PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzet ochrony ukfadu oddechowego — Potmaski i ¢wierémaski —
Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

o PN-EN 149+A1:2010 - Sprzet ochrony ukiadu oddechowego — Poimaski filtrujace do ochrony
przed czastkami - Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN
149:2001+A1:2009);

o deklaracja zgodnosci na zgodno$¢ z wymaganiami rozporzadzenia UE 2016/425;

e oznakowanie znakiem CE.
Pétmaski moga spetnia¢ wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ
1716:2012 (Australia) lub JMHLW - Notification 2014-2018 (Japonia) — prosimy zapozna¢ sie z wytycznymi
CIOP.

Ad.9
Ochraniacze na obuwie

Antyposlizgowe ochraniacze na obuwie z wiokniny $ciggane gumka. Pakowane po 100 szt. w opakowaniu.

Produkt o cechach ochronnych, chroniacych przed czynnikami biologicznymi:
e powinien spefnia wymagania normy EN 14126 dotyczacej odziezy ochronnej wedtug co najmniej
wyszczegolnionych warunkow:

o odpornos¢ na przenikanie skazonej cieczy pod wplywem cisnienia hydrostatycznego - klasa 4
i wyzsza,

o odpornos¢ na przenikanie czynnikéw infekcyjnych pod wplywem mechanicznego kontaktu
z substancjami zawierajacymi skazone ciecze — klasa 4 i wyzsza,

o odpornos¢ na przenikanie skazonych ciektych aerozoli - klasa 2 i wyzsza.

Ad.10

Ptyn do dezynfekciji rak

Dziatajacy bakteriobojczo, grzybobojczo oraz wirusobojczo. Charakteryzujacy sie wysoka skutecznoécia.
Nie wymagajacy rozcienczania. Substancja czynna: etanol 70-80%. Opakowanie — 1 L.
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Srodki dezynfekcyjne jako wyroby medyczne powinny spetniac:
e zgodnos¢ z normami:

o PN-EN 13624:2006 - Chemiczne S$rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne - llosciowa
zawiesinowa metoda okreSlania grzybobojczego dziatania chemicznych  $rodkow
przeznaczonych do dezynfekcji narzedzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda
badania i wymagania (faza 2, etap 1) (lub odpowiednio EN 13624:2003);

o PN-EN 13727:2012 - Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- llosciowa
zawiesinowa metoda okreslania bakteriobdjczego dziatania w obszarze medycznym -- Metoda
badania i wymagania (faza 2, etap 1) ( lub odpowiednio EN 13727:2012);

o PN-EN 14348:2006 - Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne — llosciowa
zawiesinowa metoda okreSlania pratkobojczego  dziatania  chemicznych  $rodkow
dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym, w tym srodkéw do dezynfekcji narzedzi
-- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) (lub odpowiednio EN 14348:2005);

o PN-EN 14561:2008 - Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne — llosciowa no$nikowa
metoda okreslania dzialania bakteriobdjczego Srodkow przeznaczonych do narzedzi
stosowanych w obszarze medycznym — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) (lub
odpowiednio EN 14561:2006);

o PN-EN 14562:2008 - Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne - llosciowa nosnikowa
metoda okreslania dziatania grzybobojczego lub bojczego wobec grzybow drozdzopodobnych
srodkow przeznaczonych do narzedzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania
i wymagania (faza 2, etap 2) (lub odpowiednio EN 14562:2006);

o PN-EN 14563:2012 - Chemiczne srodki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- llosciowa nosnikowa
metoda okreslania dziatania pratkobojczego lub bojczego na pratki gruzlicy chemicznych
srodkow dezynfekcyjnych stosowanych do narzedzi w obszarze medycznym -- Metoda badania
i wymagania (faza 2, etap 2) ( lub odpowiednio EN 14563:2008);

e deklaracja zgodnosci na zgodnos¢ z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego
2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych (Dz.
U. poz. 211) albo deklaracja zgodnosci z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja
zgodnosci z wymaganiami rozporzadzenia (UE) 2017/745;

e oznakowanie znakiem CE.

Srodki dezynfekcyjne jako produkty biobojcze powinny spetniat wymagania zawarte w ustawie z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o produktach biobojczych oraz wymagan rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobdjczych
(Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiada¢ odpowiednie pozwolenie na obrét oraz posiada¢ wpis
do Wykazu Produktow Biobojczych.

Ad.11

Gogle ochronne

Powinny zapewnia¢ szczelno$¢ przylegania do okolic oczu i nosa. Okolica nosa wyposazona w zabezpieczenie
zapobiegajace otarciom. Wyposazone w elementy umozliwiajace dopasowanie do obwodu gtowy uzytkownika.
Wykonane z materiatow niepalnych. Wspdiczynnik przepuszczania $wiata — nie mniej niz 74,4 %,

Gogle (srodki ochrony oczu) powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e zgodnosé z normami:
o PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badan (lub odpowiednio EN
167:2001);
o PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badan (lub odpowiednio
EN 168:2001);
o deklaracja zgodnosci na zgodno$c¢ z wymaganiami rozporzadzenia UE 2016/425;
e oznakowanie znakiem CE.
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Ad.12
Termometry bezdotykowe

o Precyzyjny czujnik podczerwieni;

o Pomiar temperatury na czole;

e Pod$wietlany wyswietlacz cyfrowy LCD;

e Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru;

e Zakres pomiaru: temperatura ciala; 22,0°C - 42,9°C / 71,6°F - 109,0°F:

e Zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C - 100,0°C / 32,0°F - 212,0°F;

e Margines bledu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: +0,3°C;

o Odlegtost od miejsca dokonywania pomiaru: 5-15 cm;

o Instrukcja obstugi w jezyku polskim.
Ad. 13

Lampa bakteriobdjcza
» element emitujgcy promieniowanie UV-C: TUV30W;
trwato$¢ promiennika: 8000 h;
natezenie promieniowania UV-C w odlegtosci 1 m : 2,3 W/m2
dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2
obrot lampy (mozliwos¢ ustawienia kata naswietlenia: 270°);
typ obudowy: IP 20;
Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Ad.14
Ozonator wraz z materiatem eksploatacyjnym
e Wydajno$¢ generatora ozonu minimum 30g ozonu/h (30 000mg/h);
Praca ciggla;
Ozonowanie srednich i duzych pomieszczen;
Cyrkulator / wentylator powietrza;
3 regulacje predkosci;
Maska gazowa do kazdego urzadzenia z filtrami ABEK2HgP3;
Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

® ®© e o o @®

Ad.15
Zamglawiacz z materiatem eksploatacyjnym
e Zamgtawiacz ULV,
Mozliwo$¢ uzywania chemii na bazie wodnej;
Zasieg min. 7 m;
Pojemnos¢ zbiornika na $rodek chemiczny min. 5L;
Minimalna wielkos¢ kropli - 5 mikronow;
Tryb pracy mobilny/przeno$ny;
Mozliwos¢ pracy wewnatrz;
Maska petna gazowa.+ filtry/pochtaniacz minimalnie klasy ABEK1;
Instrukcja obstugi w jezyku polskim.



